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Gebrauchsanweisung
Hinweise:

Far diese Proben gelten die Ublichen
VorsichtsmalRnahmen im Labor fir potenziell gefahrliche
Proben. Das fir die Herstellung verwendete
Ausgangsmaterial humanen Ursprungs wurde getestet
und als nicht reaktiv fir HBsAg, Anti-HIV 1/2 und Anti-
HCV befunden.

Einzelne Teile des Ringversuchsprogramms kénnen im
Unterauftrag vergeben werden. Die ESfEQA GmbH ist fiir
die Arbeit des Unterauftragnehmers verantwortlich.

Die Ergebnisse der Probenanalyse dlrfen erst nach
Abschluss des Testzeitraums Kollegen aus anderen
Laboratorien mitgeteilt werden.

Die Anmeldung und Teilnahme am Ringversuch gilt als
Einverstandnis mit den allgemeinen Geschéfts-
bedingungen der ESfEQA GmbH. Diese sind unter

www.esfeqga.eu abrufbar.

1. Verwendungszweck

Die Proben sind fiir die externe Qualitatskontrolle (EQA)
in medizinischen Laboratorien bestimmt. Sie werden als
quantitatives Kontrollmaterial fir folgende Parameter
eingesetzt:

17-OH-Progesteron, AFP, Aldosteron, AMH,
Androstendion, CA 125, C-Peptid, CA 15-3, CA 19-9,
Calcitonin, CEA, Cortisol, DHEA-S, Estradiol, Ferritin,
Folate, FSH, hCG, Homocystein, humanes

Wachstumshormon, IgE, IGF-1, Insulin, LH
(Luteinisierendes Hormon), Methylmalonsaure,
Progesteron, Prolactin, PSA total, PSA frei, PTH, SHBG,
T3 total, T3 frei (fT3), T4 total, T4 frei (fT4), Testosteron,
Thyreoglobulin, TSH, Vitamin B12, Vitamin D (25-OH)

2. Produktbeschreibung

Die Proben sind lyophilisiertes Material auf Basis von
humanem Plasma.

3. Lagerung und Stabilitat

Die Proben sind bei +2 °C bis +8 °C aufrecht und ver-
schlossen zu lagern. Die Stabilitdt wird bis zum auf dem
Probenetikett genannten, spatesten Einsendeschluss der
Ergebnisse fiir diesen Ringversuch gewabhrleistet.

Nach der Rekonstitution sind die Proben in fest
verschlossenen Roéhrchen 10 Tage bei 2—8 °C stabil, mit
Ausnahme von C-Peptid (Stabilitdt 3 Tage) und PTH (1
Tag).

4. Vorbereitung und Messung der Proben

Den Schraubverschluss vom Réhrchen vorsichtig 6ffnen
und exakt 3 mL destilliertes oder deionisiertes Wasser
zum Lyophilisat pipettieren. Die Kontrollprobe etwa 30
Minuten lichtgeschitzt stehen lassen und das Réhrchen
anschlieRend gelegentlich vorsichtig wenden, bis sich das
Lyophilisat vollstandig gel6st hat.

Die Proben sind wie Patientenproben zu behandeln und
gemall den Anweisungen des Instrumenten- und
Reagenzienherstellers zu analysieren.

5. Termine und Ubermittlung der Testergeb-
nisse

Messzeitraume: Bitte beachten Sie die Angaben auf den
Probenetiketten. Die Ergebnisse kdénnen jederzeit
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wahrend des auf dem Probenetikett angegebenen
Versuchszeitraums abgegeben werden.

Bitte Gibermitteln Sie lhre Messergebnisse Uber die Web-
Applikation TEQA 2 (https://teqa-labv2.esfeqa.eu) an
ESfEQA. Kontaktieren Sie ESfEQA, wenn Sie
Unterstutzung bei der Registrierung oder
Datenlibermittiung in TEQA 2 bendétigen.

Quantitative Ergebnisse werden im Allgemeinen mit
einem Wert und einer Einheit berichtet. Der Teilnehmer
bestimmt die Anzahl der Ziffern fur die
Ergebnisibermittlung. Ergebnisse, die z. B. als "<
unterhalb des Messbereichs" oder "< 0,02" angegeben
werden, sind nicht glltig. Wenn das Analysesystem
solche Ergebnisse anzeigt, sind sie wie folgt zu
interpretieren:  Fir  Ergebnisse  innerhalb  des
Messbereichs und unterhalb der Quantifizierungsgrenze
(LoQ) ist der erhaltene Wert zu melden. Bei Ergebnissen,
die unter der Nachweisgrenze (LoD) liegen, sollte diese
Grenze angegeben werden. Bei Proben, deren
Analytenkonzentration Uber dem Messbereich liegt, kann
die Probe verdiinnt werden (sofern dies fir bestimmte
Anwendungen empfohlen wird), oder die obere
Messbereichsgrenze kann als Ergebnis angegeben
werden.

6. Einsendeschluss der Ergebnisse

Der Einsendeschluss fiir die Ergebnisse ist auf den
Probenetiketten angegeben.

7. Auswertung und Zertifikat

Die Ergebnisse werden durch ESfEQA ausgewertet.

Der individuelle Laborbericht und das Zertifikat kénnen
online unter https://teqa-labv2.esfeqa.eu abgerufen wer-
den.
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